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 F043A

Nesteet pitää tuoda klo 10:00 mennessä huoneeseen F043A
· Nesteiden tulee olla huoneenlämpöisiä (poikkeuksista ilmoitettava erikseen)
· Pullossa olevan nesteen enimmäismäärä 80 % pullon nominaali tilavuudesta
· esim. 800 ml / 1 l pullo
· puhdas vesi on ainoa poikkeus, tällöin pullot voivat olla täytettynä 100 %.

· Yksittäisen pullon koko max. 2 l 
· yksi nesteiden autoklaavaus sykli kestää 
· 2 l pullot 	2,5 - 3 h 
· 1 l pullot 	1,5 - 2 h
Käytäthän pullon kyljessä vain kuumailmateippiä!
Instrumentit, muovit, lasit ym. tavarat on tuotava klaavaukseen viimeistään klo 12:00
· näin saat ne seuraavana aamulla steriileinä käyttöön

· Instrumenttejä ja muita tavaroita steriloidaan tarvittaessa myös aamulla (klaavaamme vain täysiä kuormia)
· yksi autoklaavaus sykli kestää noin 1 -1,5 h

· mikäli jokin tuote pitää saada nopeasti steriiliksi, kysy apua välinehuoltajilta 
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                      Kiitos, kun haet steriloidut tuotteet välinehuollosta seuraavana päivänä. 
                    Meillä on erittäin vähän tilaa säilyttää steriloituja tavaroita välinehuollon tiloissa.
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